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Oznaczanie chlorfenwinfosu we krwi metodą chromatografii gazowej 
Onpenenenve xnopcdbensuucboca B KDOBM ra30XpoMaTOTrTpa(budieCKUM MeTOJOM 


Gas Chromatographic Determination of Chlorfenvinphos in the Blood 


Szerokie stosowanie insektycydów fosforoorganicznych wymaga systematyczne- 
go kontrolowania ich pozostałości w środowisku pracy i w płynach ustrojowych 
człowieka. Dlatego istnieje pilna potrzeba opracowywania czułych, dokładnych, a za- 
razem możliwie prostych metod ich oznaczania. 

Do niedawna najbardziej rozpowszechnioną metodą oznaczania pestycydów fo- 
sforoorganicznych była metoda kolorymetryczna, polegająca na pomiarze intensyw- 
ności barwy kompleksu fosforomolibdenowego (5, 8) po uprzednim zmineralizowa- 
niu oczyszczonego ekstraktu według metody Schónigera (11). Wadą tych metod 
jest zbyt mała czułość i specyficzność. Z metod chromatograficznych najczęściej sto- 
sowane są chromatografia cienkowarstwowa (5, 9) i gazowa (1, 2, 6, 10). 

Na temat oznaczania chlorfenwinfosu, aktywnej substancji w preparatach ston- 
kobójczych (jak Karbatox Extra P), metodą chromatografii gazowej istnieje nie- 
wiele prac, przy czym w większości rozpatruje się oznaczanie tego związku w Sro- 
dowisku człowieka (3, 12, 13), a nie w płynach ustrojowych. W dostępnym piśmien- 
nictwie jedna tylko publikacja dotyczy oznaczania chlorfenwinfosu we krwi metodą 
chromatografii gazowej. Zastosowano w niej długotrwałą i uciążliwą procedurę 
ekstrakcji i oczyszczania tej substancji na kolumnie z kwasem krzemowym przed 
właściwą analizą chromatograficzną (7). 

Zalety metody przedstawionej przez nas polegają na uproszczeniu ekstrakcji 
i na eliminacji procesu oczyszczania ekstraktu na kolumnie. 


CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 


Odczynniki i aparatura: 

1) aceton cz.d.a., n-heksan cz.d.a., siarczan sodu cz.d.a. 

2) łaźnia wodna z termoregulacją, chromatograf gazowy Varian 2860, strzykaw- 
ka Hamiltona (10 ul), ultradźwięki. 
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TOK ANALITYCZNY METODY 


Do 1 cm? krwi znajdującej się w probówce o pojemności 5 ecm? do- 
dawano 2 cm? acetonu, szczelnie zamykano korkiem i po intensywnym 
wymieszaniu zawartości, probówkę wstawiano do łaźni wodnej o temp. 
50°C na przeciąg ok. 5 min. Po tym czasie wytrząsano ręcznie zawartość 
probówki w ciągu 1 min. i odwirowywano osad z szybkością 3000— 
3500 obr./min. w czasie ok. 5 min. Wyciag acetonowy zlewano do kolbki 
miarowej na 100 ecm? i szczelnie zamykano. Izolowanie chlorfenwinfosu 
z pozostałego osadu 2 cm porcjami acetonu powtarzano jeszcze 4-krotnie. 
Po 5-krotnej ekstrakcji połączone wyciągi acetonowe zagęszczano stru- 
mieniem azotu w temperaturze pokojowej do objętości ok. 1 cm? i kolb- 
kę szczelnie zamykano korkiem. Do zagęszczonego wyciągu dodawano 
2 cm? n-heksanu, wymieszano ultradzwiekami do uzyskania jednorodnej 
emulsji (ok. 30 sek.) i zawartość kolby uzupełniano do 100 cm? 2% wod- 
nym roztworem siarczanu sodu. Całość wymieszano i pozostawiano do 
następnego dnia w celu rozdzielenia się warstw. Z warstwy heksanowej 
pobierano 1 cm? wyciągu, do którego wprowadzano 4 ug trójfenylofosfo- 
ranu jako standardu wewnętrznego. Po dokładnym wymieszaniu, 1 ul 
tak przygotowanej próbki wprowadzano do kolumny chromatografu za 
pomocą mikrostrzykawki Hamiltona. 


PARAMETRY CHROMATOGRAFICZNE 


1. Wypełnienie szklanej kolumny: Varaport 30, faza stacjonarna — 
4,5% QF; + 0,3% OV-17. 

2. Detektor AFID — płomieniowo-jonizacyjny z posiewem alkalicznym. 

3. Temperatury: komora iniekcyjna — 225°C, kolumna — 185°C, de- 
tektor — 220°C. 

4. Szybkość przepływu gazów: Nə — 30 cm3/min., H+ — 47,5 cm*/min., 
powietrze — 228 cm*/min. 

5. Atenuacja — 32-107", 


WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA K 


Współczynnik K jest ilościowym wskaźnikiem czułości detektora dla 
substancji oznaczanej w porównaniu do jego czułości dla standardu we- 
wnętrznego. Współczynnik ten wylicza się ze wzoru: 


hr Cs 
K=  - sk 
he Cr 
hz — wysokość piku chlorfenwinfosu, 
h, — wysokość piku wzorca wewnętrznego, 
Cz — stężenie molowe chlorfenwinfosu, 


C, — stężenie molowe standardu wewnętrznego. 
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Celem wyznaczenia współczynnika K sporządzono 5 mieszanin wzor- 
cowych, zawierających wzrastające stężenia chlorfenwinfosu (1, 2, 3, 4, 
5 ug/cm3) i niezmienną ilość trójfenylofosforanu jako standardu we- 
wnętrznego (4 ug). Po wprowadzeniu poszczególnych roztworów do ko- 
lumny chromatografu, mierzono wysokość pików pestycydu i wzorca we- 
wnętrznego oraz obliczano K. Otrzymane wyniki zestawiono w tab. 1. 


Tab. 1. Wskazania detektora dla różnych stężeń chlorfenwinfosu i stałych stężeń 
wzorca wewnętrznego 
Detector response to the different. concentrations of chlorfenvinphos and constant 
concentrations of the internal standard 


Chlorfenwintos Standsrd Chlorfenwinfos Standard 
sevnętrzny i wewnętrzny 


‘ng, ng h/nn/ /mm/ 


PRECYZJA METODY 


W celu określenia powtarzalności wyników wstrzykiwano 5-krotnie 
ten sam roztwór standardowy (3 ng chlorfenwinfosu+4 ng trójfenylofos- 
foranu) i po zmierzeniu wysokości pików obliczano K. Otrzymane dane 
zestawiono w tab. 2. 


Tab. 2. Powtarzalność wyników analizy 
Recurrence of analytic results 


h/mn/ h/ma/ 
posty cydu wzorca 
wewnętrzne go 


1,69 +0,20 


SD : 
Współczynnik zmienności: V= = 100 
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DOKLADNOSC METODY 


Celem oznaczenia dokładności metody zbadano stopień odzysku chlor- 
fenwinfosu dodanego w znanej ilości do krwi. W tym celu do 4 próbek 
krwi o objętości 1 cm? dodano odpowiednio 1, 2, 4 i 6 ug chlorfenwinfo- 
su, co po przeliczeniu na stężenie molowe wynosiło: 2,78; 5,56; 11,12 
i 16,68 uM/dem? krwi. Chlorfenwinfos wyekstrahowany z 1 cm? próbek 
krwi znajdował się w 2 cm? heksanu, a objętość dodanego wzorca we- 
wnętrznego wynosiła 26,66 ul, zatem teoretyczne stężenia chlorfenwinfo- 
su w próbkach wprowadzanych do kolumny były ponad (dokładnie 2,05) 
2-krotnie mniejsze i wynosiły odpowiednio: 1,35; 2,71; 5,40 i 8,10 uM/ 
/dem3. Stężenie wzorca wewnętrznego wynosiło 12,26 uM/dem3. Po wpro- 
wadzeniu próbek do chromatografu i zmierzeniu wysokości pików pesty- 
cydu i standardu wyliczano stężenie chlorfenwinfosu ze wzoru: 

hą:C 


m: *:- Sa 
h,* K 


x 


Otrzymane wyniki zestawiono w tab. 3. 


Tab. 3. Stopień odzysku chlorfenwinfosu z krwi 
Recovery of chlorfenvinphos from the blood 


Pe. pestycjdu Sta dura UW LORE 


pu/acn? 


1 
2 
3 
4 


OMOWIENIE WYNIKOW 


Jak wynika z tab. 1, czułość i oznaczalność przedstawionej metody 
jest bardzo duża. Najmniejsza ilość, jaką w tych warunkach można ozna- 
czyć, wynosi 107" g, 

Początkowo wykonywano oznaczenia stosując detektor płomieniowo- 


-jonizujący bez posiewu alkalicznego, ale oznaczalność metody nie prze- 
kraczała 40 ng. 


Precyzję metody należy również uznać za dobrą. Wprawdzie współ- 
czynnik zmienności nieznacznie przekraczał wartość 10%, to jednak, bio- 
rąc pod uwagę doskonałą czułość metody i możliwość stosowania jej do 
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oznaczeń ilości śladowych, należy go uznać jako wskażnik wystarczająco 
dokładnej i powtarzalnej metody analitycznej. 

Oczywiście, warunkiem dobrej precyzji metody jest utrzymywanie 
wartości ciśnień i szybkości przepływu gazów na stałym poziomie. Na- 
wet niewielkie odchylenia w wartościach tych parametrów powoduja 
duże zmiany w odpowiedzi detektora. Stałość wartości przepływów ga- 
zów zapewniają dobre 2-stopniowe reduktory, manometry i idealna 
szczelność całego układu. 


Jak wynika z tab. 3, stopień odzysku chlorfenwinfosu z krwi wynosi 
średnio 73%, przy czym dla ilości 1 i 2 ug/cm? uzyskuje się wartości wyż- 
sze, a dla wyższych stężeń pestycydu w próbce odzysk jest mniejszy 
i wynosi 60—-63%. Nie są to wartości małe, jeśli się weźmie pod uwagę, 
że chlorfenwinfos ma tendencję do wiązania się z białkami osocza (4), 
co utrudnia jego ekstrakcję z krwi. 


Wnioski 


1. Opracowana metoda oznaczania chlorfenwinfosu we krwi daje wy- 
niki dokładne i precyzyjne po spełnieniu następujących warunków: 


a) należy zawsze stosować metodę standardu wewnętrznego lub ze- 
wnętrznego, aby wykluczyć wpływ ewentualnych zmian parametrów 
chromatograficznych na sygnał detektora, 


b) przed każdą serią pomiarów należy sprawdzić wartości współczyn- 
nika K. 
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PE3IOME 


PaspaGoTan yNpolneHHbiń METOĄ SKCTparupoBaHuA XJiopdbeHBMHCpoca n3 KDPOBM 
M ONTMMAJBHbie napaMeTpbl KOJKUECTBEHHOTO ONPEXEJEHUA TA30XpOMaTOTpacpuueCKUM 
MeTOzZ0OM. IIecTunMĄ ÓbIJI 9KCTparMpoOBaH M3 KPOBM AHETOHOM a M3 AHETOHOBOTO 3KC- 
Tpakra H-rekcaHOM. TekcaHOBy BbITAKKy C X00ABJIeHHBIM TPIUCPEHMIICPOCPATOM Kak 
BHYTP€HHMM CTAHĄAPDTOM BBOJMIM B KONOHKY Bapan xpoMaTorpacpa. Hacaqka Ko- 
zoskun Bapanopr-30; 4,5% Qb,+0,3% OV-17. ABGBUN-Jerekrop. CreneHb BO3BpaTa: 
50—96%, B cpeanem — 73%, koscpdbunnenr nepemeHennd — 11,8%. 


SUMMARY 


The simplified method of the extraction of chlorfenvinphos from the blood and 
the optimal parameters of its gas chromatographic determination is described. The 
pesticide was extracted from the blood with acetone and from the acetonic extract 
with n-hexane. The hexane extract with the addition of triphenylphosphate as an 
internal standard was introduced into the column of Varian chromatograph. The 
column packing: Varaport 30; 4.5% QF,+0.3% OV-17. AFID Detector. The recovery 
degree: 59—96%, the average — 73%; method variation coefficient — 11.8%. 


